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INSTRUÇÕES DE USO 

Agulha para Biópsia de Medula Óssea Jamshidi 
 

Indicações 
As Agulhas para Biópsia de Medula Óssea Jamshidi são especialmente designadas para coleta de medula 
óssea. 
 
As Agulhas para Biópsia de Medula Óssea Jamshidi apresentam como princípio de funcionamento, coleta 
de amostra da medula óssea.  
Características: 

 Design para uso único garante a esterilidade para cada procedimento e previne contaminação 
cruzada. 

 Disponível em uma ampla variedade de tamanhos a fim de cumprir as preferências dos usuários. 

 Extremidade distal delgada facilita a recuperação das amostras de medula óssea com arquitetura 
inalterada. 

 Cabo leve com botão confortável permite ao profissional aplicar pressão suficiente sem 
desconforto. 

 Embalada com um adaptador para acomodar seringas Luer-lock. 

 Borda cortante afiada – retirada fácil do núcleo do osso. 

 
Contraindicações  
Não se aplica. 
 
Advertências 
Artigo médico-hospitalar de uso único. Descartar após o uso. 

Não se recomenda a reesterilização deste produto. 

Proibido reprocessar. Descartar após o uso. 

Conteúdo estéril e apirogênico desde que a embalagem não esteja danificada. 
 
Precauções 
Antes de abrir a embalagem verificar se a mesma está íntegra e não danificada. Em caso de dano, a 
esterilidade não está garantida, portanto deve-se descartar o produto. 

Verificar a data de validade do produto. Abrir a embalagem interna de modo asséptico, exatamente antes 
de seu uso. 
 
Instruções de Uso 

 
Agulha de Aspiração/Biópsia de Medula Óssea Descartável e Haste para Coleta de Medula Jamshidi. 
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Quando o estilete é removido e a cânula tiver sido avançada na cavidade medular. 

 

Inserir o Dispositivo de Coleta de Medula na Agulha para Biópsia de Medula Óssea Jamshidi até que esta 
se apóie delicadamente na parte superior do leito da amostra. Utilizando as marcas de profundidade em 
centímetros, identificar o comprimento da amostra na cânula. 

 

Avançar somente a tampa branca (Não avançar a tampa azul). A tampa azul deve permanecer estendida. 
Quando a tampa branca estiver sobre a Agulha para Biópsia de Medula Óssea, girar a tampa branca um 
mínimo de 3 rotações completas ou a tampa branca e a Agulha para Biópsia de Medula Óssea 360° ou 
um mínimo de 3 rotações completas. 
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Para prender a amostra, remover a Haste de Coleta de Medula da Agulha para Biópsia de Medula Óssea 
ou ambas a Haste para Coleta de Medula e a Agulha para Biópsia de Medula Óssea do paciente. Com a 
Haste para Coleta de Medula livremente exposta, pressionar a tampa/azul/Bastão de Ejeção. 

 
 
 
 
Produto de Uso Único. Proibido Reprocessar. Estéril. 
 
Modelos DJ2013X, DJ3513X, DJ4011X, DJ6011X e DJ4008X são esterilizados por radiação gama. 
TJC3513, TJC4011, TJC4008, TJC6011 e TJC6008 são esterilizados por óxido de etileno. 
 
Fabricante: 
CareFusion 
5 North Fairway Drive 
Vernon Hills, IL 60061 – Estados Unidos 
 
Feito em Estados Unidos/Republica Dominicana  
 
Regularizado por: 
Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda 
CNPJ: 21.551.379/0001-06 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 273 
Juiz de Fora / MG – Brasil - CEP: 36081-000 
Resp. Téc.: Marcelo A. Lopes – CRF/MG 13.673 
SAC: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com 
ANVISA/MS nº: 10033430784 


